
距離（ｃｍ） 最大値 誤差 最小値 誤差 合否 備考

10 9,999. 99,890.% 9,999. 99,890.% FALSE

11 9,999. 90,800.% 9,999. 90,800.% FALSE

12 9,999. 83,225.% 9,999. 83,225.% FALSE

13 9,999. 76,815.38% 9,999. 76,815.38% FALSE

14 9,999. 71,321.43% 9,999. 71,321.43% FALSE

15 9,999. 66,560.% 9,999. 66,560.% FALSE

16 9,999. 62,393.75% 9,999. 62,393.75% FALSE

17 9,999. 58,717.65% 9,999. 58,717.65% FALSE

18 9,999. 55,450.% 9,999. 55,450.% FALSE

19 9,999. 52,526.32% 9,999. 52,526.32% FALSE

20 9,999. 49,895.% 9,999. 49,895.% FALSE

21 9,999. 47,514.29% 9,999. 47,514.29% FALSE

22 9,999. 45,350.% 9,999. 45,350.% FALSE

23 27. 17.39% 27. 17.39% FALSE

24 28. 16.67% 27. 12.5% FALSE

25 29. 16.% 28. 12.% FALSE

30 33. 10.% 33. 10.% FALSE

35 38. 8.57% 38. 8.57% FALSE

40 43. 7.5% 43. 7.5% FALSE

45 48. 6.67% 48. 6.67% FALSE

50 54. 8.% 55. 10.% FALSE

100 102. 2.% 102. 2.% TRUE

150 152. 1.33% 152. 1.33% TRUE

200 201. .5% 201. .5% TRUE
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